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1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) comprende cinque
diversi settori di attivita: un’unita di raccolta fissa per sangue intero, un ambulatorio per il
monitoraggio dei pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO) e medicina trasfusionale, un
laboratorio di immunoematologia ¢ medicina trasfusionale, un laboratorio di diagnostica
allergologica e citofluorimetria, un laboratorio di virologia e relativa biologia molecolare. I
laboratori sono collocati nella sede storica del SIMT, il Padiglione Ciceri, cortile centrale
della parte storica del presidio Fatebenefratelli, mentre I'unita fissa di raccolta di sangue ¢
l'ambulatorio TAO sono stati recentemente trasferiti in un’area ristrutturata al piano rialzato
della ex “palazzina solventi”.

1l Servizio di Immunoematologia ¢ Medicina Trasfusionale, ai sensi dell’articolo 8 L.R. 8
febbraio 2005, n. 5 “ V Piano Regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli
anni 2005-2009” & l'unita operativa che, sotto il coordinamento del Dipartimento di
Ematologia e Medicina Trasfusionale (D.M.T.E.) competente, n.12 — Milano centro, esplica
le attivita di Medicina Trasfusionale indicate nella legge 219/2005, nell’ambito dell’ Azienda
Ospedaliera di appartenenza ed ¢ articolato sui due presidi ospedalieri afferenti alla Azienda
Ospedaliera: P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico e P.O. Macedonio Melloni .

L’attivita del SIMT si esplica, sul piano strettamente trasfusionale, con la raccolta,
separazione, tipizzazione, assegnazione ¢ distribuzione sia del sangue omologo e dei suoi
componenti che con I’attuazione ed il coordinamento delle procedure di autotrasfusione.

Le attivita del SIMT sono svolte sia nell’interesse dei pazienti degenti presso le UU.OO. di
diagnosi e cura dell’azienda Ospedaliera che a favore di pazienti esterni ambulatoriali.

Il personale in servizio presso il SIMT comprende: un dirigente medico con funzione di
direttore del servizio (DIR), quattro dirigenti medici (D), di cui uno con contratto libero-
professionale, un dirigente biologo (D), sette tecnici di laboratorio (T) di cui uno con
funzione di coordinamento (RT), tre infermieri professionali (IP), un operatore socio
sanitario (OSS) ed un assistente amministrativo (AA).

La tabella seguente illustra l'organigramma funzionale del servizio per quanto concerne la
responsabilita in tema di prevenzione, tutela della salute e sicurezza del lavoro:

Fun.zi-onf; W | Abbl_'t;iazione Responsabilita o
— ~SL - ST - 3 e - - i . —_— - -, — — I U——
| Responsabile U.O. DIR :]S):rrlligente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ¢ |
| — —_—— - | ES— iy E : : .___ - ; - ..__ - ——————— ‘
Bl RT El;;piosto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ¢

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alla U.O. SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E
MEDICINA TRASFUSIONALE (SIMT).
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3. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

SIMT = Servizio di immunologia e medicina trasfusionale

TAO = Ambulatorio per il monitoraggio dei pazienti in terapia anticoagulante orale
DIR = Direttore U.O.

D= Dirigente medico / biologo

T = Tecnico di laboratorio biomedico

RT = Tecnico di laboaratorio biomedico coordinatore

[P = Infermiera professionale

0SS = Operatore socio sanitario

AA = Assistente amministrativo

DPI = Dispositivo di protezione individuale

DON = Unita di raccolta fissa per sangue intero

IMM = Laboratorio di immunoematologia e medicina trasfusionale
ALL = Laboratorio diagnostica allergologica

CTF = Laboratorio di citofluorimetria

VIR = Laboratorio di virologia

BIM = Laboratorio di biologia molecolare

EMO = Laboratorio di preparazione emocomponenti

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Si vedano i documenti citati in ogni paragrafo del presente allegato.
e - Manuale di Sicurezza per i Servizi di Medicina di Laboratorio, i Servizi di
Anatomia Patologica e il Servizio di Inmunoematologia e Medicina Trasfusionale

5. USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
» ELENCO DPI
[ DPI presenti nell'U.O. sono i seguenti:
e divise personali
occhiali protettivi
mascherine chirurgiche
visiera personale
maschere filtri FFP3
guanti monouso in varia misura
guanti anti calore
camici monouso
I dispositivi di protezione di emergenza presenti sono:
e lavaocchi presente nell'area laboratori 20,
e doccia presente nell'area laboratori 11 e 21.

» MODALITA DI CONSEGNA

Nei vari settori del SIMT 1’approvvigionamento dei DPI ¢ curato dal RT con la
collaborazione del personale OSS che provvede alla distribuzione dei DPI stessi. Per i DPI
personali (occhiali, maschere, ecc.) non ¢ stata fatta alcuna distribuzione controllata, ma
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tutto il personale ne & in possesso. Con I’adozione del Manuale della Sicurezza per i Servizi
di Medicina di Laboratorio, i Servizi di Anatomia Patologia ed il SIMT recepiscono il
modulo di consegna dei DPI MDAOS 09 “Registrazione consegna dispositivi di protezione
individuali (DPI)”.

La divisa & cambiata al bisogno, da ogni singolo lavoratore, presso il guardaroba aziendale.

» LUOGO DI CONSERVAZIONE

I DPI, ad eccezione delle divise personali, sono conservati nei seguenti luoghi:
e Area ambulatori: zona 7.
e Area laboratori: zona 9.

AMBIENTI DI LAVORO

» STRUTTURA DEL SERVIZIO
e Area ambulatori: in questo spazio sono ubicate le attivitd di raccolta sangue da
donatori volontari (donazione allogenica) e da pazienti (donazione autologa) e
I'ambulatorio di TAO e di medicina trasfusionale;
e Area laboratori: comprende i laboratori di immunoematologia, di biochimica
clinica e tossicologia (per le indagini di allergologia e citofluorimetria) e di
microbiologia e virologia (per le indagini di sierologia e biologia molecolare virale).

» UBICAZIONE
e Area ambulatori: area ristrutturata al piano rialzato della palazzina “ex solventi”
e Area laboratori: cortile centrale, Padiglione Ciceri.

» N.LOCALI
e Area ambulatori: vedi piantina allegata.
e Area laboratori: vedi piantina allegata.

4

»> REGOLAMENTO ACCESSI

e Area ambulatori: & una zona aperta al pubblico, a cui si accede tramite una breve
rampa di scale, dotata anche di elevatore meccanico per facilitare l'accesso ai pazienti
con difficolta alla deambulazione.

e Area laboratori: I'accesso dal cortile centrale & limitato al personale del SIMT ed al
personale eventualmente autorizzato (es. lettighieri, autisti dell'Azienda, ecc.), ma
per quest'ultimo limitatamente alla zona dell'atrio. Il ritiro di emocomponenti e/o
consegna di richieste di esami ematochimici ed indagini pretrasfusionali e dei relativi
campioni di sangue avviene attraverso uno sportello dedicato a cui il personale delle
diverse U.O. accede attraverso percorsi sotterranei che uniscono tutti gli edifici del
presidio.

» SPOGLIATOI
e Area ambulatori: sono collocati all'interno dell’area. La loro condizione non risulta
completamente idonea per la mancanza di aerazione naturale o meccanica e di punti
acqua. Gli armadietti del personale sono a doppio scomparto € in numero sufficiente.
In relazione alle attivita svolte questa condizione NON rappresenta una seria criticita
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ma occorre valutare, d'intesa con DMPO, la possibilita di utilizzare gli spogliatoi
centralizzati, e con I'UOTP la possibilita di installare un'aspirazione localizzata.

e Area laboratori: sono presenti due spogliatoi (negli antibagni) separati per sesso,
nell'area 10 e 20.
In relazione alle attivita svolte, per il personale che manipola agenti chimici € o
esposto ad agenti biologici, la condizione attuale degli spogliatoi non ¢ idonea e
rappresenta una seria criticitd. Occorre riorganizzare gli spogliatoi completandoli
delle dotazioni e degli arredi necessari (allegato IV - sezione 1.12, D.Lgs 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.), fornire armadietti spogliatoio a doppio scomparto e valutare in
alternativa la possibilita di far utilizzare gli spogliatoi centralizzati presenti nel
presidio esterni al SIMT.

» SALA RISTORO
e Area ambulatori: & presente una ampia sala ristoro con distributori di bevande calde
e fredde, a disposizione dei Donatori, pazienti ambulatorio TAO e personale SIMT.

e Area laboratori: & presente una sala riunioni/ristoro a cui accede solo il personale
del SIMT.

» ARCHIVI CARTACEI: archivi cartacei sono presenti in ogni zona di lavoro del SIMT.
Da segnalare inoltre un archivio posto nel corridoio sotterraneo, accanto all'ascensore
Impianto n. 14 (chiuso a chiave che viene custodita presso il SIMT) ed uno posto nelle aree
25 ¢ 26 del SIMT che raccolgono documenti relativi ai vari settori del SIMT. Gli archivi non
sono accessibili al pubblico.

»> LOCALI DEDICATI ALL'TMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI
e Area ambulatori: il materiale di comune utilizzo ¢ tenuto in un apposito locale
(zona 11) che funge anche da deposito pulito.
e Area laboratori: il materiale di utilizzo, ad eccezione del materiale diagnostico che
¢ conservato nei frigoriferi, & stoccato nell'area 4 e 14 ed in armadi posti nel
“corridoio cieco” situato fra le aree 8 € 9.

» DETERSIONE E DISINFEZIONE
e Area ambulatori
e neoxidina per lavaggio mani.
e neoxinal per detersione e disinfezione cute pazienti/donatori.
e amuchina spray per detersione e disinfezione cute pazienti sensibili al
neoxinal.
e candeggina al 10% per pulizia bilance basculanti sala salasso.
e Area laboratori
e per la pulizia delle centrifughe Eppendorf: parte esterna un detergente neutro;
per la parte interna alcool etilico al 70%, secondo quanto prescritto nel
manuale allegato alle centrifughe.

e clorexidina per la pulizia della vetreria.

e candeggina al 10% per la pulizia frigoriferi , cestelli centrifughe e tutte le
altre centrifughe presenti al SIMT
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7. APPARECCHIATURE

La procedura PRSIMT 06 “Gestione delle apparecchiature” regola la manutenzione, i
controlli e la pulizia delle apparecchiature presenti al SIMT. I moduli di registrazione
utilizzati sono i seguenti:

MDSIMT 06 “Piano scadenze controllo strumentazione”.

MDSIMT 36 “Controllo temperatura frigoriferi™.

MDSIMT 37 “Controllo temperatura congelatore -30°C con disco di
controllo”.

MDSIMT 38 “Controllo temperatura congelatore -30°C senza disco di
controllo”.

MDSIMT 39 “Controllo temperatura congelatore -80°C con disco di
controllo™.

MDSIMT 40 “Controllo temperatura frigoemoteca™.

MDSIMT 42 “Controllo temperatura congelatore -20°C senza disco di
controllo™.

MDSIMT 43 “Controllo temperatura frigoemoteca per piastrine”.

MDSIMT 60 “Misurazioni temperatura con sonda”.

MDSIMT 61 “Controllo temperature con sonda™.







